Namystowskie Centrum Zdrowia Namystéw, dnia 14.04.2016 r.
Spétka Akcyjna

ul. Olesnicka 4

46-100 Namystéw

Nr sprawy IZM.1.272.7.2016. MA

ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zmianami),
w zwigzku z zapytaniami wykonawcéw udziela sie odpowiedzi do przetargu
nieograniczonego na: Dostawy rekawic chirurgicznych (ogtoszenie o przetargu
nieograniczonym ukazato sie w BZP pod nr 36553-2016 dnia 08.04.2016 r.).

|. Odpowiedzi na zapytania:

1. Pytania do umowy: § 6 punkt 1.1) Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane
zapisu z ,w wysokosci 1%” na ,w wysokosci 0,2%"?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiazania.

2. Pytania do SIWZ: Cze$¢ 2, poz.1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zaoferowanie rekawic  diagnostycznych lateksowych, bezpudrowych,
niesterylnych spetniajgcych normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-
1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyréb medyczny kl. | oraz $rodek ochrony

- indywidualnej kat. llla. Grubosci: dton mm. 0.110-+-0,02 czubki palcow mm 0.13
10,02 rekaw mm 0.09 £ 0,02, dtugo$é min. 240mm, AQL (mikro otwory) 1,0, w
biatym kolorze, obureczne o teksturowanej powierzchni, pokryte warstwg
polimeru, wzmocniony rekaw nie podwijajacy sie. Sita zrywu przed starzeniem
min 7,5N, po starzeniu min. 7,2N. Rozmiary: XS - XL; a' 100 szt?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

3. Czes¢ 2, poz. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawic
diagnostycznych, nitrylowych, niesterylnych, bezpudrowych, spetniajgcych
wymagania standardu EN 455, EN 420, EN 374 1-3, PPE 89/686/EEC; grubosc¢
Scianki na palcu 0,08 mm, warto$¢é AQL na poziomie 1,5 w zakresie nieobecnosci
dziur oraz odporno$¢ na rozcigganie dla nitrylu na poziomie 14 MPA,
zatwierdzone do stosowania jako rekawice ochronne w zakresie minimalizacii
ryzyka, mocny zrolowany mankiet, mikroporowata struktura w okolicy palcow,
ksztatt uniwersalny, elastyczne zapewniajagce wysoki stopien czucia. Rozmiary:
XS - XL; a’ 100 szt?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwigzania.

4. Czesé¢ 2, poz. 3 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawic
diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych, niesterylnych, chlorowane, kolor
niebieski, anatomiczny ksztaft, teksturowane palce, elastyczny wzmocniony dtugi
mankiet. Dtugos¢ rekawicy min. 295 mm, grubo$é na palcu 0,15+/- 0,03 mm;
grubos$¢ na dtoni 0,12 mm +/- 0,03 mm; grubo$¢ na mankiecie 0,09 +/- 0,03 mm,
AQL (mikro otwory) 1,0, oznaczone na opakowaniu jako wyréb medyczny kl. |
oraz $rodek ochrony indywidualnej kat. Illa, spetniajacych normy EN 455-1,2 3
oraz EN 374-1,2,3. Rozmiary: XS - XL; a' 100 szt?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.
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Czesé 2, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci rekawice diagnostyczne o
zawartos¢ protein ponizej 50ug/g, o grubosci na palcu 0,12mm; Pozostate
parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

Czesc 2, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci rekawice nitrylowe o grubosci na
palcu 0,08mm, dtoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm; Pozostate parametry zgodne z
SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

Czes¢ 2, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci rekawice pakowane a’200szt
(XS-L) oraz a’180szt (XL) z wykonaniem wyceny za opakowanie a’200 szt. jak w
SIWZ? -

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

Czes¢ 2, pozycja 3: Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o dlugosci min.
296mm; Pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiazanie.

Czesé 2, poz. 1: Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubosci na palcu min.
0,11mm, na dtoni min. 0,09mm, na mankiecie min. 0,07mm, pozostate
wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

Czes¢ 2, poz. 2: Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice o grubosci na mankiecie
min. 0,05mm, AQL 1,5, pakowane a’100 sztuk z przeliczeniem zamawianych
ilosci, pozostate wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwigzania.
Czes¢ 2 poz. 3: Czy zamawiajacy wylaczy pozycje do odrebnego zadania, celem
ztozenia wiekszej liczby konkurencyjnych ofert?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwigzania.
Par. 1 ust. 6: Czy Zamawiajacy moze okresli¢, jaki procent umowy na pewno
zrealizuje?

Odp. Zamawiajacy oszacowat ilosci na podstawie aktualnego zuzycia i nie
jest w stanie okresli¢ ani ilosci pacjentow, ani schorzen, a tym samym
artykulow, ktore beda niezbedne w szpitalu Zamawiajacego w okresie
realizacji umowy.

Par. 6 ust. 1.1: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby stowo ,opdznienia” zostato
zastgpione stowem ,zwtoki"?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwigzania.
Par. 6 ust. 1.3: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby podstawg kary umownej
byta warto$¢ niezrealizowanej czesci umowy?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwigzania
Czy Zamawiajgcy zgadza sie zapisa¢ mozliwos¢ zmiany cen w przypadku
przekraczajgcej 3% zmiany sredniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku
do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesiecznych
wskaznikéw cen i ustug konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwigzania.
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